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I 
 

Detalles experimentales sobre la determinación de resultados mediante 
cromatografía de gases. 
 

X.1 Reacción de glicidol con metanol 

Programa de temperaturas: 

T0 = 80ºC - 3min T1 = 110ºC T3 = 200ºC - 5min Ramp1 = 5ºC/min Ramp2 = 20ºC/min 

 

 

 

X.2 Reacción de glicidol con butanol 

Programa de temperaturas: 

T0 = 50ºC - 3min T1 = 230 – 5min Ramp1 = 15ºC/min 

 

  

   

Tiempos de retención (min) 

Diglime = 4,36 

Glicidol = 6,8 

[1.0.0.] = 12,24 

[0.1.0.] = 13,22 

Tiempos de retención (min) 

Diglime = 7 

Glicidol = 3,74 

[4.0.0.] = 9,66 

[0.4.0.] = 10,91 

0

50

100

150

200

250

0 5 10 15 20

Te
m

p
e

ra
tu

ra
/º

C
 

Tiempo/min 

0

50

100

150

200

250

0 5 10 15 20

Te
m

p
er

a
tu

ra
/º

C
 

Tiempo/min 



 
 

II 
 

 

 

X.3 Reacción de glicidol con isopropanol 

 

 

 

X.4 Reacción de glicidol con  trifluoroetanol 

 

Programa de temperaturas: 

T0 = 80ºC - 3min T1 = 110ºC T3 = 230ºC - 2min Ramp1 = 5ºC/min Ramp2 = 20ºC/min 

Tiempos de retención (min) 

Diglime = 4,99 

Glicidol = 2,6 

[3i0.0.0.] = 6,46 

[0.3i0.0.] = 7,14 

Programa de temperaturas: 

T0 = 80ºC - 3min T1 = 110ºC T3 = 230ºC - 2min Ramp1 = 5ºC/min Ramp2 = 20ºC/min 

Tiempos de retención (min) 

Diglime = 12 

Glicidol = 3 

[3F.0.0.] = 15 

[0.3F.0.] =   - 
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III 
 

Calibrados.  

X.5 Tabla de datos para la calibración de reactivos y productos 

[1.0.0] Glicidol 

𝐦. [𝟏. 𝟎. 𝟎]

𝐦. 𝐝𝐢𝐠𝐥𝐢𝐦𝐞
 

a. [1.0.0]

a. diglime
 

m. glicidol 

m. diglime
 

a. glicidol

a. diglime
 

P1 9,04 7,45 11,97 10,63 

P2 9,74 7,92 9,43 8,13 

P3 9,83 7,84 7,39 6,52 

P4 5,54 4,54 3,58 3,02 

P5 3,32 2,88 1,53 1,28 

P6 1,32 1,06 1,03 0,87 

P7 16,43 12,96 - - 

 

X.6 Recta de calibrado del producto [1.0.0] 

 

X.7 Recta de calibrado del reactivo de partida glicidol 

 

 

y = 1,2745x - 0,2449 
R² = 0,999 

0

5

10

15

20

0 5 10 15

R
el

ac
ió

n
 d

e 
m

as
as

 

Relación de áreas 

Calibración [1.0.0] 

y = 1,1401x 
R² = 0,9992 
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Relación de áreas 

Calibración Glicidol 


